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 Tingginya biaya phantom untuk Quality Control (QC) citra diagnostik menjadi 

kendala bagi rumah sakit di wilayah non-perkotaan. Penelitian ini mengembangkan 

phantom sederhana dan terjangkau menggunakan bahan akrilik dan aluminium. 

Lembaran akrilik setebal 3 mm dibentuk melingkar dan disusun menjadi 10 lapis, 

kemudian diberi 15 lubang yang diisi kepingan aluminium dengan ketebalan 

bertingkat dari 1 mm hingga 15 mm. Phantom dieksposi sinar-X dengan variasi 

tegangan tabung 50 kV, 60 kV, dan 70 kV, selama 5 ms dan arus 160 mA. Citra 

radiografi dianalisis menggunakan ImageJ untuk mengevaluasi perbedaan tingkat 

keabuan. Hasil menunjukkan bahwa tegangan 60 kV menghasilkan citra dengan 

kontras terbaik dan variasi ketebalan aluminium yang jelas. Pada 50 kV, ketebalan 

aluminium 10–15 mm sulit dibedakan karena energi sinar-X terlalu rendah, 

sedangkan pada 70 kV, ketebalan 1–5 mm tidak tampak jelas akibat energi yang 

terlalu tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa phantom yang dikembangkan cukup 

sensitif terhadap perubahan parameter eksposi, dan berpotensi digunakan sebagai alat 

bantu evaluasi sistem pencitraan sinar-X dalam konteks pendidikan dan pengujian 

dasar. 
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 The high cost of phantoms for diagnostic image quality control presents a challenge, 

especially for hospitals in remote areas. This study developed a low-cost, simplified 

phantom using acrylic and aluminum materials. Circular acrylic sheets, each 3 mm 

thick, were stacked into 10 layers and drilled with 15 holes, each filled with aluminum 

disks of varying thickness from 1 mm to 15 mm. The phantom was exposed to X-rays 

using tube voltages of 50 kV, 60 kV, and 70 kV for 5 ms at a tube current of 160 mA. 

The resulting radiographic images were analyzed using ImageJ to assess grayscale 

values. Results showed that images obtained at 60 kV provided the best contrast, with 

clear differentiation of aluminum thicknesses and separation from the background. At 

50 kV, aluminum layers thicker than 10 mm were not easily distinguishable due to 

insufficient X-ray energy, while at 70 kV, thinner layers (1–5 mm) lacked visibility 

due to over-penetration. These findings suggest that the developed phantom is 

adequately responsive to exposure parameter changes and has potential for use in 

basic radiographic imaging evaluations and educational settings. 
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I. PENDAHULUAN 

Quality Control (QC) dalam citra diagnostik memiliki peran penting dalam memastikan kinerja 

optimal dari pesawat diagnostik yang digunakan. Sayangnya, pelaksanaan QC masih sering diabaikan 

oleh sebagian petugas radiasi, yang dapat berdampak pada keakuratan diagnosis (Yalcin & Olgar, 2024). 

Salah satu komponen utama dalam pelaksanaan QC adalah phantom, yaitu benda uji yang berfungsi 

sebagai pengganti tubuh manusia dengan karakteristik atenuasi yang menyerupai jaringan biologis. 

Meskipun peran phantom sangat vital, harga phantom standar yang relatif mahal menjadi 

kendala utama bagi banyak rumah sakit, terutama di daerah (Alves et al., 2015; Bustos Flores et al., 

2022; Mohammed Ali & Al-Murshedi, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan phantom sederhana dengan 

biaya yang lebih terjangkau, mengingat QC perlu dilakukan secara rutin namun tetap efisien. Phantom 

sederhana yang digunakan hendaknya terbuat dari material yang mudah didapatkan, mudah dibuat dan 

mudah perawatannya (Akhlaghi et al., 2015) namun harus memiliki sifat material yang setara dengan 

jaringan tubuh manusia untuk merepresentasikan penyerapan dan penyebaran dari radiasi (Souza et al., 

2022). Bahan phantom sederhana yang digunakan umumnya berupa lembaran seragam berbahan akrilik, 

aluminium atau tembaga (Bor et al., 2015; Velonis et al., 2023). Aluminium sering dipakai untuk 

mensimulasikan tulang pada phantom (Mohammed Ali et al., 2018) dan akrilik direkomendasikan 

sebagai material yang setara dengan jaringan tubuh manusia (Bustos Flores et al., 2022). 

Kualitas citra radiografi dapat dievaluasi melalui berbagai parameter seperti contrast-to-noise 

(CNR) dan tingkat keabuan berdasarkan histogram (Alves et al., 2015; Mehdizadeh 2020, n.d.; 

Sriwahyuni, 2017). Evaluasi ini dapat dilakukan secara visual maupun kuantitatif menggunakan 

perangkat lunak analisis citra, seperti ImageJ. ImageJ merupakan software analisis citra publik yang 

dikembangkan oleh National Institutes of Health dan banyak digunakan dalam analisis citra medis 

khususnya dua dimensi (Danz et al., 2023; Gümrükçü et al., 2025; Nguyen et al., 2016; Yen et al., 2024). 

Pengembangan phantom sederhana berbahan akrilik dan aluminium diperlukan untuk 

mendukung pelaksanaan QC yang lebih ekonomis dan dapat diakses oleh fasilitas layanan kesehatan 

dengan sumber daya terbatas. Efektivitas phantom yang dikembangkan ini akan dievaluasi melalui hasil 

citra radiografi yang dianalisis menggunakan ImageJ, guna menentukan kelayakannya sebagai media 

QC pada sistem pencitraan diagnostik.  

II. METODE 

2.1 Pengembangan Phantom 

2.1.1 Persiapan Akrilik 

Phantom dibuat dengan bahan akrilik transparan setebal 3mm yang dibentuk lingkaran dengan 

diameter 15cm sebanyak 10 lembar. Permukaan akrilik kemudian diberi 30 lubang berdiameter 11mm 

dibuat berbentuk lingkaran. Pada bagian tengah akrilik diberikan lubang berbentuk persegi panjang tipis 

yang digunakan sebagai pengunci ketika 10 lembar akrilik disusun menjadi satu. Seluruh proses 

pencetakan akrilik menggunakan laser cutting dan hasil Phantom terlihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Phantom akrilik dengan lubang yang diisi kepingan aluminium 

 

2.1.2 Persiapan Aluminium 

Lembaran aluminium 1mm dipotong melingkar dengan diameter 1cm sebanyak 456 keping. 

Kemudian kepingan aluminium dimasukkan kedalam 30 lubang pada akrilik dengan variasi ketebalan 

total keeping aluminium 1mm untuk tiap lubang. 
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2.2 Pengambilan Citra 

Pengambilan citra menggunakan Digital Direct Radiography sesuai skema pada Gambar 2 

dengan setelan jarak fokus terhadap image reseptor 100 cm dan luas penyinaran 20 x 20 cm. Pemindaian 

objek menggunakan faktor eksposisi tegangan tabung 50kV, 60kV, dan 70kV; arus filamen 160mA; dan 

waktu pemaparan 5ms.  

 
Gambar 2 Skema Sistem DDR (1) Tabung Sinar-X, (2) Kolimator, (3) Phantom/Obyek, (4) Meja Obyek (5) 

detektor Flat panel (6) Komputer 

III. HASIL DAN DISKUSI 

3.1 Observasi Visual 

Secara visual, phantom tampak jelas karena dapat dibedakan dari latar belakang citra. Area yang 

tampak gelap merepresentasikan bagian dengan koefisien atenuasi rendah, yang memungkinkan sinar-

X untuk diteruskan dengan lebih mudah. Sebaliknya, area terang menunjukkan bagian dengan koefisien 

atenuasi tinggi, di mana sinar-X lebih banyak diserap oleh objek. Berdasarkan Gambar 3(b) citra 

radiografi yang diperoleh, eksposur dengan tegangan tabung 60 kV menghasilkan tampilan visual paling 

optimal dibandingkan dengan 50 kV maupun 70 kV. 

Pada Gambar 3(a), citra Phantom eksposur 50 kV, variasi ketebalan aluminium pada beberapa 

area, khususnya bagian dengan kepingan aluminium yang lebih tebal, tampak seragam. Hal ini 

disebabkan oleh energi sinar-X yang terlalu rendah sehingga tidak mampu menembus aluminium yang 

tebal secara efektif. Sementara itu, pada tegangan 70 kV, meskipun batas antara akrilik dan latar 

belakang masih dapat dikenali, Gambar 3(c) menunjukkan citra yang dihasilkan tidak sejelas pada 

eksposur 60 kV dan 50 kV. Selain itu, pada bagian lubang dengan variasi ketebalan aluminium yang 

tipis, kepingan aluminium tidak tampak jelas akibat energi sinar-X yang terlalu tinggi, yang 

menyebabkan sinar-X menembus phantom dengan mudah tanpa banyak penyerapan. 

 
Gambar 3 Citra Phantom tegangan (a) 50kV (b) 60kV dan (c) 70kV 
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3.2 Analisis Grafik Grey Level 

Analisis kontras pada citra radiograf dilakukan menggunakan perangkat lunak ImageJ dengan 

metode penarikan garis melingkar melalui setiap lubang yang berisi kepingan aluminium. Dari hasil 

profil garis tersebut diperoleh data nilai keabuan (gray value) yang merepresentasikan intensitas sinar-

X yang ditransmisikan. Pada Gambar 4, grafik hasil pemindaian citra dengan tegangan 60 kV, tampak 

terdapat 15 puncak dengan ketinggian bertingkat, mencerminkan variasi ketebalan aluminium. Puncak 

terendah mengindikasikan ketebalan aluminium yang tipis, sedangkan puncak tertinggi menunjukkan 

bagian dengan ketebalan aluminium yang lebih besar. Variasi grafik terlihat jelas pada rentang ketebalan 

1–13 mm, sementara ketebalan 14–15 mm masih menunjukkan perbedaan meskipun tidak signifikan. 

Selain deretan puncak bertingkat, grafik juga menunjukkan puncak dengan nilai keabuan yang relatif 

konstan di sekitar nilai 150, yang merepresentasikan bagian badan akrilik. Teramati pula fluktuasi nilai 

keabuan yang tajam di tepi puncak aluminium. Nilai keabuan yang sangat rendah, mendekati nol, 

mengindikasikan celah antara akrilik dan aluminium, memungkinkan sinar-X untuk melewatinya 

dengan mudah. Sebaliknya, lonjakan nilai keabuan yang tinggi menunjukkan daerah dengan tumpukan 

aluminium yang rapat, sehingga menghambat penetrasi sinar-X secara signifikan. 

 
Gambar 4 Profil garis citra radiograf tegangan 60kV 

 
Pada tegangan 50 kV, grafik Gambar 5(a) menilai keabuan untuk ketebalan aluminium 10–15 

mm yang tidak menunjukkan perbedaan signifikan, menandakan bahwa energi sinar-X tidak cukup 

untuk menembus ketebalan tersebut. Akibatnya, nilai keabuan pada citra tampak seragam dan sulit 

dibedakan secara visual. Sebaliknya Gambar 5(b), pada eksposur 70 kV, grafik untuk variasi ketebalan 

aluminium 1–6 mm juga tidak menunjukkan perbedaan mencolok. Hal ini terjadi karena energi sinar-X 

yang tinggi dengan mudah menembus bagian aluminium yang tipis, sehingga kontras antar ketebalan 

pada citra menjadi kurang terlihat. 

 
(a) 
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(b) 

Gambar 5 Profil garis citra radiograf tegangan (a) 50kV dan (b) 70kVInterpretasi Zona High Resistivity 

IV. KESIMPULAN 

Phantom yang dirancang dengan lubang-lubang berisi kepingan aluminium berbagai ketebalan 

terbukti mampu menghasilkan citra dengan tingkat kontras yang dapat dianalisis secara visual maupun 

kuantitatif menggunakan profil garis pada perangkat lunak ImageJ. Uji coba dengan variasi tegangan 

tabung sinar-X menunjukkan bahwa phantom ini cukup responsif terhadap perubahan parameter 

eksposi, sehingga dapat digunakan untuk menguji kinerja sistem pencitraan sinar-X, terutama dalam 

konteks pengujian non-klinis, pelatihan, atau kalibrasi perangkat. Dengan demikian, phantom yang 

dikembangkan dinilai efektif sebagai alat bantu dalam pengujian kualitas citra radiografi berbasis variasi 

atenuasi material, serta berpotensi untuk diterapkan dalam kegiatan pendidikan dan penelitian dasar di 

bidang pencitraan medis atau teknik radiografi. 
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